MOTOmed.

[DE] EU-Konformitatserklarung fiir Medizinprodukte

nach Anhang IV der Verordnung MDR (EU) 2017/745

[1] Hersteller: RECK-Technik GmbH & Co. KG
Reckstrae 1-5, 88422 Betzenweiler, GERMANY
Tel. 07374 18-84, Fax 07374 18-80
SRN: DE-MF-000005730
E-Mail: vigilance@ motomed.com
[2] Produktname: MOTOmed layson
261300
Basic UDI-DI: 4260193710037R
[3] Zweckbestimmung des Das MOTOmed layson eignet sich ausschlieRlich zum passiven, assistiven und aktiven Bewegen der unteren und
Produktes: oberen Extremitaten von liegenden Personen. Wahrend der Nutzung kann das MOTOmed layson Uiber eine
Bedieneinheit gesteuert werden.
Das MOTOmed layson ist mobil und kann daher an unterschiedlichen Aufstellungsorten genutzt werden.
Das MOTOmed layson verhilft Rollstuhlfahrern und Menschen mit eingeschrankter Gehfahigkeit durch das passive
und aktive Durchbewegen der Extremitdten die notwendige tagliche Bewegung zu erhalten. Behandlungsziel:
Vermeidung, Verringerung, Verbesserung von (Folge,-)Schaden aufgrund von Bewegungsverlust bzw.
Bewegungsmangel
[sN]
[4] Produktvarianten: MOTOmed layson.| mit Parallelfahrwerk 261.010 XXX-LY-010xxx
MOTOmed layson.la mit Parallelfahrwerk 261.030 Xxx-LY-030xxx
MOTOmed layson.| mit Spreizfahrwerk 261.110 XXX-LY-110xxx
MOTOmed layson.| dia mit Spreizfahrwerk 261.119 XxX-LY-119xxx
MOTOmed layson.la mit Spreizfahrwerk 261.130 XXX-LY-130xxx
MOTOmed layson.la prof 261.139 Xxx-LY-139xxx
MOTOmed layson kidz.| mit Parallelfahrwerk 261.210 XXX-LY-210xxx
MOTOmed layson kidz.la mit Parallelfahrwerk 261.230 xxx-LY-230xxx
MOTOmed layson kidz.| mit Spreizfahrwerk 261.310 XXX-LY-310xxx
MOTOmed layson kidz.la mit Spreizfahrwerk 261.330 Xxx-LY-330xxx
[5] Risikoklasse lla, Anhang Viil, Regel 9
Klassifizierung:
[6] Angewandte gemeinsame -
Spezifikationen:
[7] Weitere erfiillite REACH Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
EU- Rechtsvorschriften RoHS Richtlinie 2011/65/EU
Maschinenrichtlinie Richtlinie 2006/42/EG
[8] Konformitdtsbewertungs- Konformitatsbewertung gemaR Anhang IX Kapitel |
verfahren geméaR
MDR (EU) 2017/745
[9] EU-Bescheinigung Nr. 50293-60-00-00
Zertifikatsnummer
[10] Gultig von 20.08.2025
Gultig bis 12.02.2028

Wir versichern hiermit in alleiniger Verantwortung, dass die oben genannten Produkte den einschlégigen Bestimmungen der Verordnung MDR (EU)
2017/745 uber Medizinprodukte, sowie gegebenenfalls weiteren einschldgigen Rechtsvorschriften der Europdischen Union entsprechen.

Diese Konformitétserklarung ist bis zum 12.02.2028 (Zertifikats-Nr: 50293-60-00-00) giiltig bzw. bis zur Ausstellung einer revidierten
Konformitéatserkldrung nach Anderung des Produkts.

Folgende benannte Stelle war am Konformitatsbewertungsverfahren beteiligt:
DEKRA Certification GmbH, HandwerkstraRe 15, 70565 Stuttgart, Kennnummer 0124.

J
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[CZ] EU prohla3eni o shodé pro zdravotnické prostredky
podle pfilohy IV nafizeni MDR (EU) 2017/745

[1] [Vyrobce

[2] |N&zev vyrobku

[3] [Uel IMOTOmed je vhodny vyhradné pro pasivni, asistenéni a aktivni pohyb dolnich a hornich konéetin leZicich osob. Béhem pouZivani lze

IMOTOmed ovlédat pomoci fidici jednotky. MOTOmed je mobilni, a proto jej Ize pouZivat na riznych mistech.

MOTOmed poméhd uzivateldm invalidnich voziki a osobdm s omezenou pohyblivosti ziskat potiebné denni cviceni prostfednictvim
iho a aktivniho pohybu konéetin. Cil Ié€by: Prevence, sniZeni a zlep3eni (ndsledného) poskozeni v disledku ztréty pohyblivosti

Inebo nedostatku pohybu.

[4] |Varianty vyrobku

(5] [Klasifikace rizikové tfidy: |ia, pfiloha Vill, pravidlo 9

[6] [Uplatnéné spoletné specifikace

(7] |Dal3i spinéné pravni INafizeni REACH (ES) &. 1907/2006, Smérnice RoHS 2011/65/EU,
predpisy EU: Smérnice o strojnich zafizenich 2006/42/ES

(8] [Postup posuzovani shody [Posuzovéni shody podle pfilohy IX kapitoly |
idle MDR (EU) 2017/745

mislo certifikdtu

[10] |Plati od / Plati do

Timto na svou vyhradni odpovédnost prohladujeme, 7e vy3e uvedené vyrobky jsou v souladu s pfisludnymi ustanovenimi nafizeni MDR (EU) 2017/745 o zdravotnickych
prostfedcich, pfipadné s dalsimi pfisluSnymi pravnimi pfedpisy Evropské unie. Toto prohlaseni o shodé je platné do 12.02.2028 (€islo certifikatu: 50293-60-00-00), resp. do
vydéni revidovaného prohléeni o shodé po tipravé vyrobku. Na postupu posuzovani shody se podilela tato notifikovand osoba: DEKRA Certification GmbH,
HandwerkstraRe 15, 70565 Stuttgart, identifikaéni &islo 0124.

[DK] EU-overensstemmelseserklzering for medicinske produkter
Jaevnfer bilag IV forordning MDR (EU) 2017/745

[1] [Producent

[2] |Produktnavn

[3] JAnvendelse OTOmed er udelukkende egnet til passiv, assisterende og aktiv bevaegelse af under- og overekstremiteter hos
iggende personer. Under brug kan MOTOmed styres via en styreenhed. MOTOmed er mobil og kan derfor bruges
pa en raekke forskellige steder.

IMOTOmed hjeelper kgrestolsbrugere og personer med begranset mobilitet med at opna den ngdvendige daglige
imotion gennem passiv og aktiv bevaegelse af ekstremiteterne. Behandlingsmal: Forebyggelse, reduktion og
forbedring af (fglge)skader pd grund af tab af mobilitet eller mangel pa motion.

[4] [Produktvarianter

[5] [Klassificering af risikoklasse ila, bilag VIII, punkt 9

[6] |Anvendte feelles specifikationer

(7] JAnden opfyldt EU-lovgivning: |REACH-forordning (EF) nr. 1907/2006, RoHS-direktiv 2011/65/EU, Maskindirektiv 2006/42/EF

[8] [Overensstemmelsesvurdering-{Overensstemmelsesvurdering i henhold til bilag IX, kapitel |
Isprocedure i henhold til MDR
EU) 2017/745

[9] [Certifikatnummer

[10] |Gyldig fra / Gyldig indtil

Vi bekraefter hermed pa eget ansvar, at ovennaevnte produkter opfylder de relevante bestemmelser i forordning MDR (EU) 2017/745 om medicinske produkter, samt
eventuel anden relevant EU-lovgivning. Denne overensstemmelseserklaering er gyldig indtil 12.02.2028 (certifikat-nr: 50293-60-00-00) hhv. indtil udstedelse af en revideret
over | Klzering efter ndring af produktet. Fglgende bemyndigede organ medvirkede i proceduren for over | dering: DEKRA Certification
GmbH, HandwerkstraRe 15, 70565 Stuttgart, identifikationsnummer 0124

[EE] EL vastavusdeklaratsioon meditsiiniseadmete jaoks
vastavalt méaaruse MDR (EL) 2017/745 lisale IV

[1] [Tootja:
[2] [Tootenimi:
[3] |Eesmérk IMOTOmed sobib ainult lamavate inimeste ala- ja iilajdsemete passiivseks, abistavaks ja aktiivseks ligutamiseks.

Kasutamise ajal saab MOTOmedi juhtida juhtseadme abil. MOTOmed on mobiilne ja seetdttu saab seda kasutada
rinevates kohtades.
OTOmed aitab ratastoolikasutajatel ja piiratud liikumisvdimega inimestel saada vajalikku igap&evast koormust
ssemete passiivse ja aktiivse liigutamise kaudu. Ravi eesmirk: Liikkumisvdime kaotuse v&i likumise puudumise tottu
ekkivate (jarelike) kahjustuste ennetamine, véhendamine ja parandamine.

[4] [Toote variandid:

[5] [Riskiklassi 1a, VIl lisa, reegel 9
klassifitseerimine:

[6] |Kohaldatud iihised spetsifikatsioonid

(7] |Muud téidetud ELi IREACH-ma3rus (EU) nr 1907/2006, RoHS-direktiiv 2011/65/EL, Masinate direktiiv 2006/42/E0
Oigusaktid:
[8] [Vastavushindamise \Vastavushindamine vastavalt IX lisa | peatiikile

protseduur vastavalt
IMDR-ile (EL) 2017/745

[9] [Sertifikaadi number

[10] [Kehtib alates / Kehtib kuni

Kinnitame kéesolevaga oma ainuvastutusel, et iilalnimetatud tooted vastavad MDR (EL) 2017/745 meditsiiniseadmete médaruse asjakohastele sitetele ja vajadusel ka
muudele asjakohastele Euroopa Liidu digusaktidele. See vastavusdeklaratsioon kehtib kuni 12.02.2028 (sertifikaadi number: 50293-60-00-00) v&i kuni muudetud
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vastavusdeklaratsiooni véljastamiseni parast toote muutmist. Vastavushindamismenetlusse kaasati jargmine teavitatud asutus: DEKRA Certification GmbH,
HandwerkstraRe 15, 70565 Stuttgart, tunnusnumber 0124,

[EN] EU Declaration of Conformity for Medical Devices
in accordance with Annex IV of the EU MDR 2017/745 Regulation

[1] |Manufacturer

[2] |Product name

[3] |Intended purpose he MOTOmed is suitable exclusively for passive, assistive and active movement of the lower and upper

xtremities of lying persons. During use, the MOTOmed can be controlled via an operating panel. The

MOTOmed is mobile and can therefore be used at different locations. The MOTOmed helps wheelchair
users and people with limited mobility maintain the necessary daily movement through passive and active
movement of the extremities. Treatment goal: to prevent, reduce, and improve damage (and subsequent
idamage) caused by loss of mobility or lack of exercise.

[4] [|Product variants

[5] [Classification of the risk class: lla, Annex VIII, Rule 9

[6] |Applicable common specifications -

[7] [Other EU legislations met: REACH Regulation (EC) No. 1907/2006, RoHS Directive 2011/65/EU, Machinery Directive 2006/42/EC

[8] |Conformity assessment procedure IConformity assessment according to Annex IX Chapter |

laccording to MDR (EU) 2017/745
[9] [Certificate number
[10] |valid from / Date of Expiry

We hereby assure under our sole responsibility that the above-mentioned products comply with the relevant provisions of the EU MDR 2017/745 Regulation for Medical
Devices and, if applicable, other relevant legal provisions of the European Union. This declaration of conformity is valid until 12.02.2028 (certificate number: 50293-60-00-
00) or until a revised declaration of conformity is issued after the product has been modified. The following notified body was involved in the conformity assessment
procedure: DEKRA Certification GmbH, Handwerkstrasse 15, 70565 Stuttgart, Germany, ID number 0124.

[ES] Declaracién UE de conformidad para productos sanitarios
conforme al anexo IV del Reglamento MDR (UE) 2017/745

[1] [Fabricante
[2] |Nombre del producto
[3] |Uso previsto I MOTOmed estd indicado exclusivamente para el movimiento pasivo, asistido y activo de las
xtremidades inferiores y superiores de personas acostadas. Durante su uso, el MOTOmed puede
ontrolarse usando una unidad de mando. El MOTOmed es mévil y por tanto puede utilizarse en varios
ugares. El MOTOmed ayuda a usuarios de sillas de ruedas y personas con movilidad reducida a mantener
I movimiento diario necesario mediante el movimiento pasivo y activo de las extremidades. Objetivo del
ratamiento: prevenir, reducir y mejorar el dafio (y los dafios posteriores) causados por la pérdida de
ovilidad o la falta de ejercicio.
[4] |Variantes del producto
[5] [Clasificacion del tipo de riesgo: [lla, anexo VIII, norma 9
[6] [Especificaciones comunes aplicadas
[7] [Otros reglamentos de la UE Reglamento REACH (CE) n.2 1907/2006, Directiva RoHS 2011/65/UE, Directiva de maquinas 2006/42/CE
respetados:
[8] |Procedimiento de evaluacién de la [Evaluacion de la conformidad seguin el Anexo IX Capitulo |
iconformidad segtin el MDR (UE)
2017/745
[9] |Numero de certificado
[10] |Valido desde / Vélido hasta

Por la presente, declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que los productos mencionados cumplen con las disposiciones aplicables del Reglamento MDR (UE)
2017/745 sobre productos sanitarios, asi como con otros reglamentos aplicables de la Unién Europea, si procede. Esta declaracién de conformidad es valida hasta
12.02.2028 (n.2 de certificado: 50293-60-00-00) o hasta la emisién de una declaracién de conformidad revisada tras la modificacién del producto. El siguiente organismo
participé en el procedimiento de valoracién de la conformidad: DEKRA Certification GmbH, HandwerkstraRe 15, 70565 Stuttgart, nimero de identificacién 0124.

[FI] EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus
asetuksen (EU) 2017/745 liitteen IV mukaisesti

[1] almistaja
[2] [Tuotteen nimi
[3] [Kayttotarkoitus OTOmed soveltuu yksinomaan makaavien henkilsiden ala- ja yldraajojen passiiviseen, avustavaan ja
ktiiviseen liikuttamiseen. MOTOmed laitetta voidaan ohjata kéytén aikana ohjausyksikdstd. MOTOmed
n siirrettdva, joten sitd voidaan kayttaa eri paikoissa. MOTOmed auttaa pydratuolin kayttajia ja
iikuntarajoitteisia henkil6ité yllapitdmaan tarvittavaa péivittaists liikkumista raajojen passiivisen ja
ktiivisen liikkeen avulla. Hoidon tavoite: ehkaisté, vahent&s ja parantaa liikuntakyvyn menetyksesti tai
iikunnan puutteesta johtuvia vaurioita (ja niitd seuraavia vaurioita).
[4] [Tuotteen muunnelmat
[5] [Riskiluokkaa koskeva luokitus: ]lla, liite VIII, sdant6 9
[6] [Sovelletut yhteiset eritelmit
(7] |Muu noudatettu EU:n lainséddéntd:  [REACH-asetus (EY) nro 1907/2006, RoHS-direktiivi 2011/65/EU, Konedirektiivi 2006/42/EY
[8] [Vaatimustenmukaisuuden Vaatimustenmukaisuuden arviointi liitteen IX luvun | mukaisesti
rviointimenettely MDR (EU) 2017/745
asetuksen mukaisesti
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[9] [Todistuksen numero

[10] [Voimassa alkaen / Voimassaolo paattyy

Vakuutamme yksinomaisella vastuulla, ettd ylld mainitut tuotteet tayttavat laakinnallisists laitteista annetun asetuksen (EU) 2017/745 olennaiset vaatimukset sekd
tarvittaessa muussa Euroopan unionin lainsdddanndssa olevat asiaankuuluvat vaatimukset. Téma vaatimustenmukaisuusvakuutus on voimassa 12.02.2028 (todistuksen
nro: 50293-60-00-00) saakka tai kunnes tarkistettu vaatimustenmukaisuusvakuutus annetaan tuotteen muuttamisen jélkeen. Vaatimustenmukaisuuden
arviointimenettelyyn osallistui seuraava laitos: DEKRA Certification GmbH, HandwerkstraRe 15, 70565 Stuttgart, tunnistenumero 0124.

[FR] Déclaration de conformité UE pour dispositif médicaux
conformément a 'annexe IV du Réglement MDR (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux

[1] |Fabricant

[2] |Nom du produit

[3] |Usage prévu lLe MOTOmed est exclusivement adapté au mouvement passif, assisté et actif des membres inférieurs et
supérieurs des personnes allongées. Le MOTOmed peut &tre commandé par le biais d’une unité de
commande pendant Iutilisation. Le MOTOmed est mobile et peut étre utilisé dans différents endroits. Le
IMOTOmed aide les utilisateurs de fauteuil roulant et les personnes a mobilité réduite a maintenir leurs
imouvements quotidiens essentiels grace a la mobilisation passive et active des extrémités. Objectif du
traitement : prévenir, réduire et améliorer les dommages (et les dommages ultérieurs) causés par la perte
Ide mobilité ou le manque d'exercice.

[4] |[Variantes de produits

[5] [Classification de la classe de risque : ]IIa, Annexe VIII, régle 9

[6] [Spécifications communes appliquées

[7]1 [|Autres dispositions législatives UE [R&glement REACH (CE) n® 1907/2006, Directive RoHS 2011/65/UE, Directive Machines 2006/42/CE
remplies :

[8] |Procédure d'évaluation de la Evaluation de la conformité selon I'annexe IX chapitre |
iconformité selon le MDR (UE)
2017/745

[9] |Numéro de certificat

[10] |valable du / Valable jusqu’au

Par la présente nous certifions, sous notre propre responsabilité, que les produits mentionnés ci-dessus répondent aux dispositions applicables du Réglement MDR (UE)
2017/745 sur les dispositifs médicaux ainsi qu’aux autres dispositions Iégislatives pertinentes de I'Union Européenne. Cette déclaration de conformité est valable jusqu’au
12.02.2028 (Certificat N° 50293-60-00-00), ou, jusqu’a I'établissement d’'une déclaration de conformité révisée a la suite d’un changement concernant le produit.
L'organisme désigné suivant a participé a la procédure d'évaluation de la conformité: DEKRA Certification GmbH, HandwerkstraRe 15, 70565 Stuttgart, Numéro
d'identification 0124.

[GR] AjAwon cuppdpdwong EE yia LatpoteXVOAoYIKd ipoidvia
Kot To NMapdptnua IV Tou kavoviopoy (EE) 2017/745 yia Ta LatpoteXvoAoyLKd Ipoibvta

[1] |[Kataokevaotiig

[2] [Ovopa mpoidvrog

(3] [xomdg xpriong [To MOTOmed sivat katdAAnAo anokAeloTIKd yia adntikr, unoBondnTiki Kat evepyntiki kivnon Twv
kétw Kat Gvw arkpwv atdpwv Tou Ppiokovtat ot Ut Béon. Katd t xprion, to MOTOmed pnopet va
EAEyXETaL péow pLag povasdag xewptopod. To MOTOmed popei va petakwnBei katva xpnoonotnBei oe
51adopa onpeia TonoBétnong. To MOTOmed BonBa Toug XPrioTES avannpikwv apafibiwv kat ta dropa
lue meploptopévn KvnTikéTnTa va Statnpolv Ty anapaitntn kaBnuepwn kivnon péow TaBNTIKAG Kat
levepyNTIKAG Kivnong Twv dxkpwv. STéXo tng Bepaneiag: n mpéAngn, n peiwon kaw n BeAtiwon tng BAGBNG
KoL TwV ENaKGAoUBwWV PAABGV) TTou TipokaAoLVTaL and TNV AMWAELX KWNTIKGTNTAS A TNV EMewpn
ldoknong.

[4] |NapaAlayég npoibvrog

[5] [Tawéunon katnyopiag kwdivou: blu, Napdaptnua VIII, Kavévag 9

[6] [Xpnowomololpeveg KowEg npodiaypadeés

(7]  JAMEC IKaVOTIOLOUMEVEG VOULKEG Kavoviopdc REACH (EK) apt6. 1907/2006, O6nyia RoHS 2011/65/EE, O8nyia Mnxavnudtwv 2006/42/EK
SLatdgers tng EE:
(8] Awbikacia a§ohdynong IASLoAGynon cuppdpdwong cludwva pe to Napaptnua IX KepdAato |
ouppdpdwang cpudwva pe tov MDR
EE) 2017/745

[9] |AptOudG ToTOMONTIKOU

[10] Jloxverand / loxvet éwg:

Ata Tou napdvrog Stacdoliloupe pe aOKAELOTIKY pag evBivn 6T Ta £pw TIPOIdVTa OV TIG OXETIKEG Blatderg Tou kavoviopou (EE) 2017/745 yia ta
LaTpOTEXVOAOYIKE TPOidVTa, dTwg Kot kGBe GAAN evBexopévwg oxeTikr vopkr Sidragn g Eup ik ¢ E! 1¢. H napotioa Afdweon cuppudpdwaeng oxver Ewg 12.02.2028
(ap: moTonomtikoy 50293-60-00-00) fj éwg tv £kSoon avabewpnuéves AfAWONE SUPUOPGWONG KATOTILY TPOTIONOINGNG Tou TPoidvrog. O akdAoubog KOLVOTIOLNUEVOS
opyaviopués cuppeteixe otn Siabikasia agioAdynong me cuppdpdwone: DEKRA Certification GmbH, HandwerkstraRe 15, 70565 Zroutyapdn, ap. avayviwpiong 0124.

[HR] EU izjava o sukladnosti za medicinske proizvode
u skladu s Prilogom IV. Uredbe (EU) 2017/745 o medicinskim proizvodima

[1] |Proizvodat

[2] |Naziv proizvoda

[3] [Svrha IMOTOmed je prikladan iskljuéivo za pasivno, pomoéno i aktivno kretanje donjih i gornjih ekstremiteta osoba koje
ee. Tijekom upotrebe, MOTOmed se moze kontrolirati putem upravijatke jedinice. MOTOmed je mobilan i stoga se
Imoze koristiti na raznim lokacijama.

IMOTOmed pomaze korisnicima invalidskih kolica i osobama s ograni¢enom pokretljivos¢u da ostvare potrebnu
dnevnu tjelovjezbu pasivnim i aktivnim kretanjem ekstremiteta. Cilj lije¢enja: Sprjetavanje, smanjenje i pobolj3anje
(posljedi¢ne) 3tete zbog gubitka pokretljivosti ili nedostatka tjelovjezbe.
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(4] natice proizvoda

[5] |Razvrstavanje klase rizika: ]Il.a, Prilog VIII., pravilo 9

[6] |Primijenjene zajednitke specifikacije

[7] |Dodatni ispunjeni pravni  |Uredba REACH (EZ) br. 1907/2006, Direktiva RoHS 2011/65/EU, Direktiva o strojevima 2006/42/EZ
izahtjevi EU-a:
[8] |Postupak ocjenjivanja IOcjena sukladnosti prema Prilogu IX. Poglavije I.
sukladnosti prema MDR
EU) 2017/745

[9] [Broj certifikata

[10] |Vrijediod / Vrijedi do
Ovim jam¢imo da smo mi odgovorni iskljucivo za to da gore navedeni proizvodi udovoljavaju relevantnim odredbama Uredbe (EU) 2017/745 o medicinskim proizvodima i
mogucim dodatnim relevantnim pravnim propisima Europske unije. Ova izjava o sukladnosti vrijedi do 12.02.2028 (certifikat br: 50293-60-00-00), odnosno do izdavanja
revidirane izjave o sukladnosti nakon izmjene proizvoda. Sljedec¢e navedeno mjesto sudjelovalo je u postupku ocjenjivanja sukladnosti: DEKRA Certification GmbH,
HandwerkstraRe 15, 70565 Stuttgart, identifikacijski broj 0124.

[HU] EU-megfelelGségi nyilatkozat orvostechnikai eszk6z6khoz
az orvostechnikai eszkdzokrél sz616 2017/745/EU rendelet (MDR) IV. melléklete szerint.

[1] |Gyértd
[2] [Termék neve
[3] |Alkalmazasi javallat MOTOmed kizarélag fekvd személyek alsé és fels6 végtagjainak passziv, segit6 és aktiv mozgatésara alkalmas.

asznalat kdzben a MOTOmed egy kezelBegységen keresztiil vezérelhet6. A MOTOmed hordozhatd, tehat kilénbdz6
elallitasi helyeken hasznalhaté. A MOTOmed segit a kerekesszékeseknek és a mozgésukban korldtozottaknak a
égtagok passziv és aktiv mozgatéséval fenntartani a sziikséges napi mozgést. A kezelés célja: a mozgésképesség
Ivesztése vagy a testmozgés hidnya altal okozott kdrosodasok (és az azt kdvetd kdrosodasok) megelézése,
sokkentése és javitdsa.

[4] [Termékvéltozat
[5] [Kockdzati osztdlyba sorolds: |l|a, VIIl. melléklet, 9. szabaly
[6] JAlkalmazott kdzds specifikdcidk

[7] [Tovébbi teljesitett uniés 1907/2006/EK rendelet (REACH), 2011/65/EU RoHS irdnyelv, 2006/42/EK Gépekré| sz616 iranyelv
jogszabalyok:
[8] [MegfelelGségértékelési MegfelelGségértékelés a IX. melléklet I. fejezete szerint
ljdrds az MDR (EU)
2017/745 szerint

[9] [Tanusitvany szdma

[10] [Ervényesség kezdete / Lejarat

Eziton kizérélagos felel6sségiinkre biztositjuk, hogy a fent emlitett termékek megfelelnek az orvostechnikai eszkéz6krél sz616 2017/745/EU rendelet (MDR) vonatkozé
rendelkezéseinek, valamint adott esetben az Eurpai Unié egyéb vonatkozo jogszabalyi rendelkezéseinek. Ez a megfelel6ségi nyilatkozat 12.02.2028. -ig (tandsitvany széma:
50293-60-00-00), ill. a termék mddositdsat kovetSen egy feliilvizsgalt megfelel6ségi nyilatkozat killitasdig érvényes. A megfelelGségértékelési eljdrasban a kivetkezd
bejelentett szervezet vett részt: DEKRA Certification GmbH, HandwerkstraRe 15, 70565 Stuttgart, azonosité: 0124.

[IT] Dichiarazione di conformita UE per dispositivi medici
secondo I'allegato IV del regolamento MDR (UE) 2017/745

[1] |Produttore

[2] [Nome del prodotto

[3] [Finalita I MOTOmed ¢ adatto esclusivamente per la mobilita passiva, assistita e attiva degli arti inferiori e superiori di
persone sdraiate. Durante ['utilizzo, MOTOmed pud essere controllato tramite un'unita di comando. MOTOmed &
spostabile e pud pertanto essere utilizzato in vari siti. | MOTOmed aiuta gli utenti di sedia a rotelle e le persone con
mobilita ridotta a mantenere la mobilita quotidiana necessaria attraverso il movimento passivo e attivo degli arti.
Obiettivo del trattamento: prevenire, ridurre e migliorare i danni (e i danni conseguenti) causati dalla perdita di
Imobilita o dalla mancanza di esercizio.

[4] |Varianti del prodotto

[5] [Classe di rischio: Illa, allegato VIII, regolamento 9

[6] [Specifiche comuni applicate

(7] |Altre normative UE Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006, Direttiva RoHS 2011/65/UE, Direttiva Macchine 2006/42/CE
rispettate:

[8] |Procedura divalutazione |Valutazione della conformita secondo I'allegato IX capitolo |
della conformita secondo
IMDR (UE) 2017/745

[9] |Numero di certificato

[10] [Inizio validita / Fine validita

Con la presente dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilita che i suddetti prodotti sono conformi alle disposizioni applicabili del regolamento MDR (UE) 2017/745
sui dispositivi medici, nonché ad altre eventuali disposizioni legali applicabili dell'Unione Europea. La presente dichiarazione di conformita @ valida fino al 12.02.2028 (n.
certificato: 50293-60-00-00) o fino al rilascio di una dichiarazione di conformita rivista a seguito della modifica del prodotto. Il seguente organismo notificato & stato
coinvolto nella procedura di valutazione della conformita: DEKRA Certification GmbH, HandwerkstraRe 15, 70565 Stoccarda, numero identificativo 0124.

[LT] ES atitikties deklaracija medicinos priemonéms
pagal Reglamento (ES) 2017/745 dél medicinos priemoniy IV prieda

[1] |Gamintojas

[2] |Priemonés pavadinimas
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[3] |Paskirtis IMOTOmed skirtas tik pasyviems, pagalbiniams ir aktyviems gulingiy asmeny apatiniy ir virSutiniy galliniy
udinimams.Naudojimo metu MOTOmed galima valdyti valdymo pultu. MOTOmed yra mobilus, todél gali bati
Inaudojamas jvairiose vietose. MOTOmed padeda nejgaliyjy veZiméliy naudotojams ir riboto judrumo Zmonéms
palaikyti reikiama kasdienj judéjima pasyviai ir aktyviai judinant galiines. Gydymo tikslas: uzkirsti kelig Zalai (ir
vélesnei Zalai), kurig sukelia judrumo praradimas ar fizinio aktyvumo stoka, ja sumazinti ir pagerinti.

[4] |Priemonés variantai

[5] [Rizikos klasés 1 a, VIl priedas, 9 taisyklé
klasifikavimas:

[6] [Taikomos bendrosios specifikacijos

[7] [Kiti taikomi Europos [REACH reglamentas (EB) Nr. 1907/2006, RoHS direktyva 2011/65/ES, Maginy direktyva 2006/42/EB
Sajungos teisés aktai:

[8] |Atitikties vertinimo Atitikties vertinimas pagal IX priedo | skyriy
procediira pagal MDR (ES)
2017/745

[9] [Sertifikato numeris

[10] |Galioja nuo / Galioja iki

Prisiimdami visa atsakomybe uitikriname, kad anks¢iau minétos priemonés atitinka atitinkamas Reglamento (ES) 2017/745 dél medicinos priemoniy nuostatas bei kitus
atitink Europos Sajungos teisés aktus. Si atitikties deklaracija galioja iki 12.02.2028 (sertifikato numeris: 50293-60-00-00) arba, pakeitus priemoneg, iki tol, kol bus
i¥duota periiréta atitikties deklaracija. Atitikties vertinimo procediiroje dalyvavo 3i notifikuotoji jstaiga: DEKRA Certification GmbH, HandwerkstraRe 15, 70565 Stuttgart,
identifikavimo numeris 0124.

[LV] EK atbilstibas deklaracija medicinas iericém
saskana ar MDR (ES) 2017/745 regulas IV pielikumu

(1] |Razotajs

[2] |Produkta nosaukums

[3] |Lietojuma mérkis IMOTOmed ir piemérots tikai gujo3u cilvéku apak3&jo un augdéjo ekstremitadu pasivai, palighdzek|iem un aktivam
kustibam. Lieto$anas laika MOTOmed var vadit, izmantojot vadibas paneli. MOTOmed ir mobila ierice, un tadé| to
Var izmantot daZadas vietds. MOTOmed palidz ratinkréslu lietotajiem un cilvékiem ar ierobeZotu mobilitati uzturét
nepiecie3amo ikdienas kustibu, izmantojot ekstremita$u pasivu un aktivu kustibu. Arsté3anas mérkis: noveérst,
azinat un uzlabot bojajumus (un sekojoSos bojajumus), ko izraisa mobilitates zudums vai kustibu trakums.

[4] |Produkta varianti
[5] [Riska klases klasifikacija: ha, VIl pielikuma 9. noteikums

[6] |Piemérotas kopéjas specifikacijas

(7] [Citi ievérotie ES tiesibu akti: [REACH regula (EK) Nr. 1907/2006, RoHS direktiva 2011/65/ES, Masinu direktiva 2006/42/EK
[8] [|Atbilstibas novértésanas Atbilstibas novértéjums saskana ar IX pielikuma | nodaju

procediira saskana ar MDR
(ES) 2017/745

[9] [Sertifikata numurs

[10] |Derigs no / Derigs lidz

Ar 30 més ar pilnu atbildibu apliecinam, ka iepriek$ minétie produkti atbilst attiecigajiem MDR (ES) 2017/745 regulas noteikumiem par medicinas iericém un, ja
nepiecie$ams, citdm attiecigajam Eiropas Savienibas tiesibu normam. 3i atbilstibas deklaracija ir deriga fidz 12.02.2028 (sertifikata numurs: 50293-60-00-00) vai lidz tiek
izdota parskatita atbilstibas deklaracija péc produkta modifikacijas. Atbilstibas novértésanas procedira tika iesaistita $ada pilnvarota iestade: DEKRA Certification GmbH,
Handwerkstrasse 15, 70565 Stuttgart, ID numurs 0124.

[NL] EU-conformiteitsverklaring voor medische hulpmiddelen
volgens bijlage IV van de Verordening medische hulpmiddelen (EU) 2017/745 (MDR)

[1] [Fabrikant

[2] |Productnaam

[3] [Beoogd gebruik De MOTOmed is uitsluitend geschikt voor passieve, ondersteunende en actieve bewegingen van de
onderste en bovenste ledematen van liggende personen. Tijdens het gebruik kan de MOTOmed door middel
\an een bedieningseenheid worden bestuurd. De MOTOmed is mobiel en kann daarom op verschillende
plaatsen worden opgesteld. De MOTOmed helpt rolstoelgebruikers en mensen met beperkte mobiliteit om
lde noodzakelijke dagelijkse beweging te behouden door passieve en actieve beweging van de ledematen.
Doel van de behandeling: het voorkomen, verminderen en verbeteren van schade (en de daaruit
voortvloeiende schade) veroorzaakt door verlies van mobiliteit of gebrek aan beweging.

[4] |Productvarianten

[5] [Classificatie van de risicoklasse: ila, Bijlage VIII, Regel 9

[6] [Toegepaste geharmoniseerde specificaties

(7] |Andere EU-rechtelijke voorschriften [REACH-verordening (EG) nr. 1907/2006, RoHS-richtlijn 2011/65/EU, Machinerichtlijn 2006/42/EG
waaraan voldaan wordt:

[8] [Conformiteitsbeoordelingsprocedure|Conformiteitsbeoordeling volgens Bijlage IX Hoofdstuk |

volgens MDR (EU) 2017/745 T

[9] [Certificatienummer

[10] |Geldig van / Geldig tot

Hierbij verklaren wij als enige verantwoordelijke dat het hierboven genoemde product voldoet aan de geldende bepalingen van de Verordening medische hulpmiddelen
(EU) 2017/745 (MDR), evenals aan de eventuele andere rechtelijke voorschriften van de Europese Unie. Deze conformiteitsverklaring is geldig tot 12.02.2028
(certificatienummer: 50293-60-00-00), respectievelijk tot de uitgifte van een bijgewerkte conformiteitsverklaring na wijziging van het product. De
overeenstemmingsbeoordelingsprocedure werd uitgevoerd door de volgende aangemelde instantie: DEKRA Certification GmbH, HandwerkstraBe 15, 70565 Stuttgart,
Identificatienummer 0124.
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[PL] Deklaracja zgodnosci UE dla wyrobéw medycznych

zgodnie z zatgcznikiem IV rozporzadzenia MDR (UE) 2017/745

[1] |Producent
[2] |Nazwa produktu
[3] |Przeznaczenie OTOmed przeznaczony jest wytacznie do biernego, wspomagajacego i czynnego poruszania koriczynami dolnymi i
6rnymi 0séb lezacych. Podczas korzystania mozliwe jest sterowanie urzadzeniem MOTOmed za pomocg panelu
bstugi. Urzadzenie MOTOmed jest przenosne, dlatego moze by¢ wykorzystywane w réznych miejscach. MOTOmed
omaga uzytkownikom wézkéw inwalidzkich i osobom o ograniczonej sprawnosci ruchowej zachowaé niezbedng
odzienng sprawno$¢ ruchowa poprzez bierne i czynne ruchy koriczyn. Cel leczenia: zapobieganie, redukcja i poprawa
szkodzen (oraz pézniejszych uszkodzeri) spowodowanych utratg sprawnosci ruchowej lub brakiem ruchu.
[4] |Warianty produktu
[S]  Klasyfikacja klasy ryzyka: hla, zatgcznik VIII, reguta 9
[6] [Zastosowane specyfikacje wspdlne
[7]  |Dalsze spetnione przepisy [Rozporzadzenie REACH (WE) nr 1907/2006, Dyrektywa RoHS 2011/65/UE, Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE
jprawne UE:
[8]  |Procedura oceny zgodno$ci [Ocena zgodnosci zgodnie z zatacznikiem IX, rozdziat |
izgodnie z MDR (UE)
2017/745
[9] |Numer certyfikatu
[10] |[Wainy od / Wazny do

Niniejszym o$wiadczamy na wtasng odpowiedzialnoéé, ze wymienione wyzej produkty s3 zgodne z odno$nymi postanowieniami rozporz adzenia MDR (UE) 2017/745 w
sprawie wyrobéw medycznych, a takze ewentualnymi dalszymi odnosnymi przepisami prawnymi Unii Europejskiej. Niniejsza deklaracja zgodnosci jest wazna do 12.02.2028
(numer certyfikatu: 50293-60-00-00) lub do czasu wystawienia poprawionej deklaracji zgodnosci po zmianie produktu. Ponizsza jednostka notyfikowana uczestniczyta w
procedurze oceny zgodnosci: DEKRA Certification GmbH, HandwerkstraRe 15, 70565 Stuttgart, numer identyfikacyjny 0124.

[PT] Declaragcdo de conformidade UE para produtos medicinais
de acordo com o Anexo IV do regulamento MDR (UE) 2017/745

[1] |Fabricante:
[2] |Nome do produto
[3] |Uso pretendido MOTOmed é adequado exclusivamente para movimentos passivos, assistivos e ativos das extremidades inferiores
superiores de pessoas deitadas. Durante o uso, 0 MOTOmed pode ser comandado por meio de uma unidade de
omando. O MOTOmed é mével e, portanto, pode ser usado em diferentes locais. © MOTOmed auxilia os
tilizadores de cadeira de rodas e pessoas com mobilidade reduzida a manter a movimentag&o didria necessaria
través da movimentacdo passiva e ativa das extremidades. Objectivo do tratamento: prevenir, reduzir e melhorar os
anos (e danos subsequentes) causados pela perda de mobilidade ou pela falta de exercicio.
[4] |Variantes do produto:
[5] [Classificagdo da classe de |lla, Apéndice VIII, Regra 9
risco: r
[6] [Especificagdes comuns aplicadas
[7] |Outras diretivas da UE Regulamento REACH (CE) n.2 1907/2006, Diretiva RoHS 2011/65/UE, Directiva M&quinas 2006/42/CE
cumpridas:
[8] [Procedura de evaluarea |Avaliagdo da conformidade de acordo com o Anexo IX Capitulo |
conformitatii conform MDR
UE) 2017/745
[9] |NGmero do certificado
[10] |valido a partir de / Vélido até

Garantimos sob nossa exclusiva responsabilidade que os produtos acima mencionados cumprem as disposigdes relevantes do regulamento MDR (UE) 2017/745 sobre
produtos medicinais e, se necessario, outras relevantes disposicdes legais da Unidio Europeia. Esta declarag&o de conformidade é vélida até 12.02.2028 (nimero do
certificado: 50293-60-00-00) ou até que uma declaragdo de conformidade revisada seja emitida ap6s a modificagdo do produto. O seguinte organismo notificado esteve
envolvido no procedimento de avaliagéo da conformidade: DEKRA Certification GmbH, Handwerkstrasse 15, 70565 Stuttgart, nimero de identificagdo 0124.

[RO] Declaratie de conformitate UE pentru dispozitive medicale
conform Anexei IV din Regulamentul MDR (UE) 2017/745

[1] |Producdtor
[2] |Nume produs
[3] |Definirea scopului IMOTOmed este potrivit exclusiv pentru miscarea pasiva, asistiva si activa a extremitatilor inferioare si superioare ale
persoanelor aflate in pozitie culcatd. MOTOmed este un dispozitiv mobil si prin urmare poate fi utilizat in diverse
ocuri de amplasare. MOTOmed ajutd utilizatorii de scaune cu rotile si persoanele cu mobilitate limitats s3 isi mentin3
Imiscarea zilnica necesara prin miscarea pasiva si activa a extremitatilor. Scopul tratamentului: prevenirea, reducerea
5i ameliorarea daunelor (si a daunelor ulterioare) cauzate de pierderea mobilitétii sau lipsa de exercitii fizice.
[4] |Variante produs
[5] [Clasificarea clasei de risc: ]|Ia, Anexa VIII, Regula 9
[6] [Specificatii comune aplicate
(7] |Alte reglementdri juridice [Regulamentul REACH (CE) nr. 1907/2006, Directiva RoHS 2011/65/UE, Directiva privind echipamentele tehnice
UE indeplinite: 2006/42/CE
(8] [Procedurade evaluarea  [Evaluarea conformitatii conform anexei IX capitolul |
iconformitatii conform MDR
UE) 2017/745
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[9] |Numdr certificat

[10] |valabil de la / Valabil pana la

Prin prezenta declarim pe proprie riaspundere c3 dispozitivele mentionate mai sus indeplinesc dispozitiile aplicabile ale Regulamentului MDR (UE) 2017/745 privind
dispozitivele medicale, precum si ale altor regl tari juridice tual aplicabile ale Uniunii Europene. Prezenta declaratie de conformitate este valabild pana la
12.02.2028 (nr. certificat: 50293-60-00-00), respectiv pani la emiterea unei declaratii de conformitate revizuite dupa modificarea produsului. Urmétorul organism notificat
a fost implicat in procedura de evaluare a conformititii: DEKRA Certification GmbH, HandwerkstraRe 15, 70565 Stuttgart, numér de identificare 0124.

[SE -sv] EU-forsidkran om dverensstimmelse for medicintekniska produkter
enligt bilaga IV av férordningen MDR (EU) 2017/745

[1] ([Tillverkare

[2] |Produktnamn

iggande personer. Under

nvandningen kan MOTOmed styras dver en kontrollpanel. MOTOmed &r mobil och kan dérfor anvéndas pé olika
luppstiliningsplatser. MOTOmed hjalper rullstolsburna och personer med begrénsad rorlighet att upprétthalla
inodvandig daglig rorelse genom passiv och aktiv rérelse i extremiteterna. Behandlingsmal: att férebygga, minska
loch forbattra skador (och efterfoljande skador) orsakade av forlust av rérlighet eller brist pd motion.

[3] Pyfte [AOTOmed 4r uteslutande lamplig for passiv, assisterande och aktiv rérelse av nedre och dvre extremiteter hos

[4] [Produktvarianter

[5] Klassificering enligt la, bilaga ViII, regel 9
riskklassen:

(6] |Anvinda gemensamma specifikationer

[7] |vtterligare uppfylld EU- REACH-férordning (EG) nr 1907/2006, RoHS-direktivet 2011/65/EU, Maskindirektivet 2006/42/EG
Jlagstiftning:

[8] orfarande for Overensstimmelsesbeddmning enligt bilaga IX kapitel |

Gverensstimmelsebeddémnin,
nligt MDR (EU) 2017/745 gl

[9] [Certifikatnummer

[10] [Giltigt fran / Giltigt till

Vi forsakrar harmed att vi ensamt ansvarar for att ovan namnda produkter uppfyller de géllande bestémmelserna i direktiv (EU) 2017/745 for medicintekniska produkter
samt i forekommande fall vidare gallande lagstiftning av den Europeiska unionen. Denna férklaring om Gverensstammelse ar giltig till den 12.02.2028 (certifikatnr: 50293-
60-00-00) resp. tills en reviderad forsakran om dverensstimmelse utstalls efter &ndring av produkten. Foljande anmalt organ har varit delaktigt i att bedéma
Sverensstimmelsen: DEKRA Certification GmbH, HandwerkstraRe 15, 70565 Stuttgart, ID-nummer 0124.

[SK] EU Vyhlasenie o zhode pre zdravotnicke pomdcky
podra prilohy IV nariadenia nariadenia MDR (EU) 2017/745

[1] |vyrobca

[2] |Nazov vyrobku

3] [Ucel IMOTOmed je vhodny vyhradne na pasivny, asistenény a aktivny pohyb dolnych a hornych konéatin leZiacich osdb. Potas
pouzivania je mozné MOTOmed ovladat pomocou riadiacej jednotky. MOTOmed je mobilny, a preto sa d& pouZivat na
r6znych miestach. MOTOmed poméha pouzivatefom invalidnych vozikov a fudom s obmedzenou pohyblivostou
dosiahnut potrebny denny pohyb prostrednictvom pasivneho a aktivneho pohybu koncatin. Ciel lietby: Prevencia,
nizenie a zlepenie (ndsledného) poskodenia spdsobeného stratou pohyblivosti alebo nedostatkom pohybu.

[4] |variant vyrobku:

[5] [Klasifikacia triedy la, priloha VIII, predpis 9
rizika:

(6] [|Poutité spoloéné 3pecifikdcie

(7] 'BEIEie splnené pravne |Nariadenie REACH (ES) ¢. 1907/2006, Smernica RoHS 2011/65/EU, Smernica o strojovych zariadeniach 2006/42/ES
predpisy EU:

(8] [Postup posudzovania [Posudzovanie zhody podfa prilohy IX kapitoly |
hody podla nariadenia
DR (EU) 2017/745

[9] islo certifikatu

[10] [Platny od / Platny do

Tymto vyhlasuj na viastnd zodpovednost, 7e vy33ie uvedené vyrobky si v stlade s prislusnymi ustanoveniami nariadenia MDR (EU) 2017/745 o zdravotnickych
poméckach, ako aj s dal$imi prisluinymi pravnymi predpismi Eurépskej dnie. Toto vyhldsenie 0 zhode je platné do 12.02.2028 (certifikat ¢.: 50293-60-00-00), resp. ai do
vystavenia revidovaného vyhlésenia o zhode po zmene vyrobku. Nasledujuci notifikovany orgén sa zuéastnil procesu posudzovania zhody: DEKRA Certification GmbH,
HandwerkstraBe 15, 70565 Stuttgart, identifikacné Cislo 0124.

[SL] Izjava o skladnosti za EU za medicinske pripomocke
po Prilogi IV Uredbe (EU) 2017/745

[1] |Proizvajalec

[2] me izdelka

[3] |[Namen IMOTOmed je primeren izkljuéno za pasivno, asistenéno in aktivno gibanje spodnjih in zgornjih okonin lezetih oseb. Med
luporabo lahko napravo MOTOmed krmilite z upravljalnikom. Naprava

IMOTOmed je mobilna in jo lahko zato uporabljate na razli¢nih mestih. MOTOmed pomaga uporabnikom invalidskih
Vozitkov in osebam z omejeno mobilnostjo vzdrievati potrebno vsakodnevno gibanje s pasivnim in aktivnim gibanjem
okongin. Cilj zdravljenja: prepreéiti, zmanj3ati in izbolj3ati $kodo (in posledi¢no $kodo), ki jo povzroti izguba mobilnosti ali
pomanjkanje vadbe.
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[4] [Razlitice izdelka

[5] [Razvrstitevvrazrede |la, Priloga VIII, Pravilo 9

tveganja:

[6] |Uporabljene skupne specifikacije

[7]1 [Drugiizpolnjeni lUredba REACH (ES) $t. 1907/2006, Direktiva RoHS 2011/65/EU, Direktiva o strojih 2006/42/ES
izakonodajni predpisi
EU:

[8] [Postopek ugotavljanja |Ugotavljanje skladnosti v skladu s poglaviem | Priloge IX
Iskladnosti v skladu z
uredbo MDR (EU)
2017/745

9] gtevilka potrdila

[10] [Velja od / Velja do

S tem na lastno odgovornost izjavljamo, da so zgoraj navedeni izdelki skladni z zadevnimi dolocili Uredbe o medicinskih pripomoc¢kih (EU) 2017/745 in morebitnimi drugimi
zadevnimi zakonskimi predpisi Evropske unije. Ta izjava o skladnosti je veljavna do 12.02.2028 (3t. potrdila: 50293-60-00-00) oz. do izdaje spremenjene izjave o skladnosti
po spremembi izdelka. V postopku ugotavljanja skladi ji prigladeni organ: DEKRA Certification GmbH, HandwerkstraRe 15, 70565 Stuttgart,
Stevilka 0124.

Hole3. lod

i je bil uc
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